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Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hqg.pts@za.bosch.com

Disposal

Measuring tools, accessories and packaging should be sorted for environ-
mental-friendly recycling.

Do not dispose of measuring tools and batteries/rechargeable batteries into
household waste!

Only for EC countries:
According to the European Guideline 2012/19/EU, meas-
uring tools that are no longer usable, and according to the
European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery
packs/batteries, must be collected separately and disposed
of in an environmentally correct manner.

Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

Atwww.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of
aproduct in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Priére de lire et de respecter ensemble des instructions.
Au cas ou I'appareil de mesure n’est pas utilisé conformément
aux présentes instructions, les dispositifs de protection inté-
grés risquent de ne pas fonctionner correctement. BIEN
CONSERVER LES PRESENTES INSTRUCTIONS.

» Ne faire réparer I'appareil de mesure que par une personne qualifiée
et seulement avec des piéces de rechange d’origine. Ceci permet d’as-
surer la sécurité de 'appareil de mesure.

» Ne pas faire fonctionner les appareils de mesure en atmosphére ex-
plosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou
de poussiéres. L'appareil de mesure produit des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les vapeurs.

> Lors du sciage de piéces, dont vous avez déterminé les angles a 'aide
de cet appareil de mesure, respectez strictement les avertissements
de sécurité et de travail de la scie utilisée (y compris les avertisse-
ments pour positionner et serrer la piéce). S'il n’est pas possible de ré-
gler les angles nécessaires sur une scie ou un type de scie, utiliser des mé-
thodes de sciage alternatives. Les angles trés aigues peuvent étre coupés
alaide d’une scie circulaire de table ou manuelle en utilisant un dispositif
de serrage conique.

Description et performances du produit

Dépliez le volet sur lequel 'appareil de mesure est représenté de maniére
graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la présente notice
d’utilisation.

Utilisation conforme

GAM 220 : L’appareil de mesure est destiné ala mesure et au report d’angles
(horizontaux et verticaux), par ex. pour des travaux sur mesure lors d'aména-
gements intérieurs, de construction d’escaliers ou de la pose de bardages ex-
térieurs. Il est congu pour une utilisation en intérieur et a 'extérieur.

GAM 220 MF : L’appareil de mesure est destiné a la mesure et au report
d’angles et au calcul d’angles d’onglet simples et doubles. Il est congu pour
une utilisation en intérieur et a 'extérieur.

Eléments de I'appareil
La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la représentation de
I'appareil de mesure sur la page graphique.

1 Branche mobile

2 Voyant pour écran

3 Bouton de blocage

4 Branche de base

Bosch Power Tools 160992A 25A1(18.2.16)
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5 Couvercle du compartiment a piles
6 Dispositif de verrouillage du couvercle du compartiment a piles
7 Ecran
8 Bulle d'air pour orientation horizontale
9 Bulle dair pour orientation verticale
10 Numéro de série
11 Touche « HOLD »
12 Interrupteur Marche/Arrét « ON/OFF »
13 Touche pour la rotation de I'affichage
14 Touche « MTR1 » pour coupe d’onglet simple (GAM 220 MF)
15 Touche « MTR2 » pour coupe d’onglet double (GAM 220 MF)
16 Etuide protection
17 Prolongement de la branche

Affichages
a Indicateur « H » pour valeur en mémoire « HOLD »
b Indicateur du niveau de charge des piles
¢ Valeur de mesure
d Indicateur pour angle d’onglet vertical « BVL » (GAM 220 MF)
e Indicateur pour angle d’onglet horizontal « MTR » (GAM 220 MF)
f Indicateur pour angle de coin « CNR » (GAM 220 MF)
g Indicateur pour angle d’inclinaison « SPR » (GAM 220 MF)

Caractéristiques techniques

Goniométre numérique GAM 220 GAM 220 MF
N° d'article 3601K76500  3601K76600
Fonction « HOLD » ) )
Eclairage de I'écran ° °
Mode de fonctionnement

« Coupe d'onglet simple » - )
Mode de fonctionnement

« Coupe d'onglet double » - °
Plage de mesure 0°...220° 0°...220°
Précision de mesure d’angles +0,1° +0,1°
Plus petite unité d’affichage 0,1° 0,1°
Température de fonctionnement -10°C...+50°C -10°C...+50°C
Température de stockage -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Piles 4x1,5VLR6 (AA) 4 x1,5VLR6 (AA)
Accus 4x1,2VHR6 (AA) 4x1,2VHR6 (AA)

Autonomie (durée de fonctionne-
ment avec piles alcalines au man-

ganése) env. 80h 80h
Coupure automatique apres env. 30 min 30 min
Longueur de branche 400 mm 400 mm
Poids suivant

EPTA-Procedure 01:2014 1,3kg 1,2kg
Dimensions

(longueur x largeur x hauteur) 447 x52x60mm 447 x52 x60 mm
IP 54 (protection contre la pous-

siére et les projections d’eau) ) )
Le numéro de série 10 qui se trouve sur la plaque signalétique permet une identification
précise de votre appareil.

Montage

Mise en place/changement des piles (voir figure A)

Pour le fonctionnement de I'appareil de mesure, nous recommandons d’utili-
ser des piles alcalines au manganése ou des accumulateurs.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment a piles 5, appuyez sur le blocage 6
et ouvrez le couvercle du compartiment a piles. Introduisez les piles. Veillez
alabonne position des péles qui doit correspondre a la figure se trouvant a

I'intérieur du couvercle du compartiment a piles.

Indicateur de niveau de charge

L'indicateur de niveau de charge b indique toujours le niveau de charge ac-
tuel de I'accu ou des piles :

[§ Lespilessontchargées aplus de 90 %.

[s Lespilessont chargées de 60 % a 90 %.

[d  Lespilessontchargées de 30 % a 60 %.

[T Lespilessontchargées de 10 % a 30 %.
i~ Lindicateur de niveau de charge clignote. Le niveau de charge des
D piles est inférieur a 10 %. Lorsque 'indicateur se met a clignoter, il

est encore possible d’effectuer des mesures pendant 15-20 mi-
nutes avant que I'appareil s'arréte.

Remplacez toujours toutes les piles ou tous les accumulateurs en méme
temps. N'utilisez que des piles ou des accumulateurs de la méme marque
avec la méme capacité.

1609 92A25A1(18.2.16) Bosch Power Tools
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» Sortez les piles ou les accus de I'appareil de mesure au cas ol I'appa-
reil ne serait pas utilisé pour une période prolongée. En cas de stoc-
kage prolongé, les piles et les accus peuvent se corroder et se décharger.

Monter le prolongement de la branche

Glissez par 'avant le prolongement de branche 17 sur la branche mobile 1.

Respectez ce faisant le sens de la fleche sur la rallonge. Faites glisser le pro-
longement de branche aussi loin que possible au-dessus de I'articulation de
I'appareil de mesure.

Fonctionnement

Mise en service

» Protégez I'appareil de mesure contre Phumidité, ne Pexposez pas
directement aux rayons du soleil.

» N’exposez pas appareil de mesure a des températures extrémes ou de
forts changements de température. Ne le stockez pas trop longtemps
dans une voiture par ex. S'il est exposé a d’importants changements de tem-
pérature, laissez-le revenir a la température ambiante avant de le remettre
enmarche. Des températures extrémes ou de forts changements de tempé-
rature peuvent réduire la précision de 'appareil de mesure.

» Maintenir les surfaces et bords de I'appareil de mesure propres. Pro-
téger appareil de mesure contre les chocs et les coups. Des particules
d’encrassement ou des déformations pourraient entrainer des mesures
erronées.

Mise en marche/arrét

Pour mettre 'appareil de mesure en fonctionnement ou pour le mettre hors
fonctionnement, appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrét « ON/OFF » 12.
Sil'indicateur « H» est allumé, c’est que la valeur de la derniére mesure est
encore en mémoire. Cette valeur peut étre effacée en actionnant briévement
latouche « ON/OFF » 12.

Sil'on n'appuie sur aucune touche sur I'appareil de mesure pendant env.
30 min, l'appareil s’arréte automatiquement afin de ménager les piles.

Alignement au moyen des bulles d’air
Avec la bulle d"air 8, vous alignez I'appareil de mesure horizontalement et
avec la bulle dair 9, vous l'alignez verticalement.

Rotation de Paffichage
Pour faciliter la lecture de la valeur affichée, appuyez sur latouche 13 afin de
faire pivoter I'affichage.

Mode de fonctionnement Mesure d’angle

Aprés sa mise en marche, I'appareil de mesure se trouve dans le mode
«Mesure dangle ».

Mesure d’angle (voir figures C-D)

Placer les surfaces de la branche mobile 1 et de la branche de base 4 sur les
bords a mesurer. La valeur de mesure indiquée ¢ correspond a I'angle inté-
rieur w entre la branche de base et la branche mobile.

La valeur de mesure reste affichée sur 'écran 7 jusqu’a ce que vous modifiez
I'angle entre la branche mobile 1 et la branche de base 4.

Reporter des angles (voir figure E)

Mesurer 'angle a reporter en positionnant la branche mobile et la branche de
base sur 'angle de référence.

Le bouton de blocage 3 permet de bloquer mécaniquement la branche dans
la position ol elle se trouve. La valeur affichée n’est pas mémorisée.

Placer 'appareil de mesure de sorte a ce qu'il touche la piéce dans la position
souhaitée. Utiliser les branches comme régle pour tracer I'angle.

Mémorisation des valeurs de mesure

Pour mémoriser la valeur de mesure actuelle, appuyez brievement sur la
touche de mémorisation « HOLD » 11. En guise de confirmation, l'indicateur
aclignote sur I'écran. La valeur actuelle reste figée sur I'écran, elle ne varie
pas méme lorsque I'on modifie la position de la branche. En cas de nouvel ap-
pui de la touche de mémorisation « HOLD », I'indicateur a cesse de clignoter
(affichage permanent). La valeur affichée varie lorsque 'on modifie la posi-
tion de la branche. La valeur précédemment figée est a présent enregistrée
dans lamémoire. Un nouvel appui de la touche de mémorisation « HOLD » 11
fait apparaitre sur I'écran la valeur précédemment mémorisée, lindicateur a
clignote.

Pour effacer la valeur mémorisée, appuyez briévement sur la touche 12.
Pour pouvoir mémoriser une nouvelle valeur, il est nécessaire d’effacer la va-
leur jusqu’ici enregistrée en mémoire. Il n’est pas possible d’écraser des va-
leurs déja mémorisées.

Lavaleur mémorisée reste maintenue méme sil'appareil de mesure est éteint
(manuellement ou automatiquement). Elle est cependant effacée lors du
remplacement des piles ou lorsque les piles sont vides.

Mesure avec prolongement de branche (voir figures F - H)

Le prolongement de branche 17 permet d’effectuer des mesures d’angle
quand la surface d’appui est plus courte que la branche mobile 1.

Appliquez la branche de base 4 et le prolongement de branche a plat sur ou
contre les bords a mesurer.
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L’angle w apparait sur I'écran entre branche de base et branche mobile

comme valeur de mesure. Il est possible de calculer I'angle souhaité v entre

la branche de base et le prolongement de branche comme suit :
v=180°-w

v

GAM 220 MF : Mode de fonctionnement « Coupe d’onglet
simple »
Le mode de fonctionnement « Coupe d’onglet simple » (« Simple MTR ») sert
adéterminer 'angle de coupe « MTR », si deux piéces dont la coupe d’onglet
est identique doivent former un angle extérieur quelconque x° inférieur a
180° (p.ex. pour plinthes, colonnes de rampes d’escalier ou cadres).
Le mode « Coupe d’'onglet simple » est activé en appuyant sur la touche
«MTR1 ». Le calcul de 'angle de coupe « MTR » s’effectue toujours sur la
base de la valeur affichée. Sila valeur affichée est une valeur mémorisée (re-
connaissable au fait que I'indicateur a clignote), le calcul s’effectue avec la
valeur mémorisée, indépendamment de la position des branches.

\

Siles piéces doivent &tre montées dans un coin (p.ex. pour plinthes), mesu-
rer'angle de coin x° en positionnant la branche mobile et la branche de base.
Pour les angles donnés (p. ex. cadres), ouvrir la branche mobile et la branche
de base jusqu’a ce que 'angle souhaité soit affiché sur 'écran.

F

-

7
Vo)

Cest I'angle d’onglet horizontal « MTR » (« Miter Angle » : angle d’onglet hori-
zontal), duquel les deux piéces doivent étre raccourcies, qui est déterminé.
Pour ces angles d’'onglet, la lame de scie est positionnée verticalement par
rapport a la piéce (I'angle d’onglet vertical est de 0°).

1609 92A25A1(18.2.16) Bosch Power Tools
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Appuyez sur la touche 14. L'angle d’onglet horizontal calculé « MTR », a ré-
gler sur la scie a onglets, ainsi que 'indicateur « MTR » s'affichent sur I'écran.
Appuyez sur latouche « MTR1 » 14 pour repasser du mode « Coupe d’onglet
simple » au mode « Mesure d’angle ».

Un appui bref de la touche Marche/Arrét « ONJOFF » permet également de
revenir au mode « Mesurer d’angle ». Mais il y a alors toutefois effacement de
la valeur éventuellement mémorisée (valeur « HOLD »).

Note : L'angle d’onglet horizontal déterminé « MTR » ne peut étre utilisé que
pour des scies a onglets dont les coupes verticales sont réglées sur 0°. Siles
coupes verticales sont réglées sur 90°, vous devez déterminer 'angle de la
scie comme suit :

90° - angle affiché « MTR » = angle a régler sur la scie.

GAM 220 MF : Mode de fonctionnement « Coupe d’onglet
double »

Le mode de fonctionnement « Coupe d’onglet double » (« Compound

MTR ») sert a calculer les angles d’onglet horizontaux et verticaux si deux
piéces avec plusieurs angles (p. ex. listeaux de plafond) doivent étre jointées
avec précision.

Le mode « Coupe d’onglet double » est activé en appuyant sur la touche

« MTR2 ». Le calcul des angles s’effectue toujours en utilisant la valeur affi-
chée des positions des branches. En quittant le mode « Coupe d’'onglet
double », il y a effacement de la valeur éventuellement mémorisée (valeur
«HOLD »).

Effectuez les étapes de travail exactement dans 'ordre donné.

« 1. SPR » : Mémorisation de I'angle d’inclinaison (Spring Angle)

SPR

S ——

SPR //

Pour la mémorisation de I'angle d’inclinaison, il existe deux possibilités :
- Ecartezlabranche mobile jusqu’a ce que I'angle d’inclinaison s’affiche sur
I'écran.
- Sil'angle d'inclinaison n’est pas connu, mesurez-le. Placez pour cela la
piéce a mesurer entre la branche mobile et la branche de base.
Siles piéces sont trop étroites ou trop petites pour pouvoir étre mesurées
au moyen de I'appareil de mesure, utilisez un outil auxiliaire (parex. une
fausse équerre) et réglez ensuite I'angle sur I'appareil de mesure.
Appuyer sur latouche 15 pour mémoriser la valeur mesurée ou lue de 'angle
d’inclinaison pour la coupe d’onglet double. « SPR » et I'angle actuelle appa-
raissent sur I'écran.
Sion appuie sur la touche 15 et I'angle est supérieur a 90°, cependant infé-
rieur a 180°, 'angle d’inclinaison « SPR » est automatiquement converti
comme suit :
«SPR» = 180° - angle mesuré ou réglé.

«2.CNR » : Mémorisation de I'angle de coin (Corner Angle)

CI‘\IR

Appliquez la branche mobile et la branche de base a plat contre les murs et
relevez I'angle de coin mesuré ou bien réglez directement 'angle de coin sur
I'appareil de mesure, s'il est connu.

Appuyez a nouveau surlatouche 15 pour mémoriser la valeur mesurée ou lue
de I'angle de coin pour la coupe d’'onglet double. « CNR » et I'angle actuelle
apparaissent sur 'écran.
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« 3. MTR » : Détermination de I'angle d’onglet horizontal (Miter Angle)

Appuyez a nouveau sur la touche 15. « MTR » et I'angle d’onglet horizontal
déterminé pour la scie a onglets apparaissent sur I'écran.

«4. BVL » : Détermination de I’angle d’onglet vertical (Bevel Angle)

Appuyezanouveau surlatouche 15. « BVL » et 'angle d'onglet vertical déter-
miné pour la scie a onglets apparaissent sur I'écran.

Sinécessaire, il est possible d’appeler a nouveau les angles d’onglet horizon-
tal et vertical, mais seulement tant que la touche 12 pour la commutation du
mode de fonctionnement n’ait pas été appuyée. Pour appeler les angles, ap-
puyez sur la touche 15. « MTR » et I'angle d’onglet horizontal déterminé ap-
paraissent sur 'écran, aprés avoir appuyé a nouveau sur la touche 15,
«BVL» et 'angle d’onglet vertical apparaissent.

Appuyez sur la touche 14 pendant moins d’1 s pour repasser du mode

« Coupe d’onglet double » au mode « Mesure d’angle ».

Note : L'angle d’onglet horizontal déterminé « MTR » ne peut étre utilisé que
pour des scies a onglets dont les coupes verticales sont réglées sur 0°. Siles
coupes verticales sont réglées sur 90°, vous devez déterminer I'angle de la
scie comme suit :

90° - angle affiché « MTR » = angle a régler sur la scie.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

Tenir toujours propre 'appareil de mesure afin d’assurer un travail impec-
cable et sir.

N’immergez jamais I'appareil de mesure dans I'eau ou dans d’autres liquides.
Nettoyez 'appareil a I'aide d’'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de dé-
tergents ou de solvants.

Aucas ol 'appareil de mesure serait exposé a la pluie pour une période assez
longue, son fonctionnement peut étre entravé. Une fois complétement sec,
I'appareil de mesure est de nouveau prét a étre mis en service sans restric-
tions. Un calibrage n’est pas nécessaire.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concernant la réparation
et I'entretien de votre produit et les piéces de rechange. Vous trouverez des
vues éclatées ainsi que des informations concernant les piéces de rechange
également sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre disposition pour
répondre a vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.
Pour toute demande de renseignement ou commande de piéces de re-
change, précisez-nous impérativement le numéro darticle a dix chiffres indi-
qué sur la plaque signalétique du produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en ligne sur notre
site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811360122

(colt d’'une communication locale)

Fax: (01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
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